r": 


r] 


\ . . 

1 i 
l; 

r , 

! ; 

D 

\ I 


LNDD 


, ENREGISTRBMENT 


Codiacatioii : E-GC-IX 
Version :B 
Date: 08/03/2006 
1/1 


• VERIFICATION DBS PERFOSMAKCfeS .J^^TiOJMENTALES EN CG/SM 

(screening et confiiiiation) 


. Num6ro d'identification dera^aieil ; , m 

■Date: 5^10^ iOC 


1 - Source d'ibnisation 
MSD 


Oiii Non 


Polaris 


Autotune : Ion 69 ou 219 toajoiitaire 
Autotitoe- : AVondance de rion 5,02 > 3% 
Repeiler<35 
Ion time > 2 ms 
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Observations :. 
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2 ■ Etapcheite dusvst^e 

MSD / 18/69 ( H20), 28/i9 (N2), 32/69 (02), : 

44/69 (C02)<1G% 
Polaris ' ■ Air'et eau : IntmMt6 ion 19 < iciensil^ ion 18- 


Oui 1^00 


^ 



Observations : 


3 . Sensibility 

Screening 
Conf 


6m Nehi 


Reed / Mix eonfoime __^_^ 
TP eonfi^ime -i^liier : 1 PTfc 
TP coiyfertne -FicBer :T ^"^ l 

. TP cd^^rme — Hb^: ■ 

TP cqi^ms -Filler: 
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Observations : 


Code op6rateur et pgraphe : t% G^- _ 

Cet enregistrement est tiarchiver dans le dasseur C-MA-Eck de Vappareil 
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